辐射安全事故应急预案

　　为提高本院对突发辐射事故的处理能力，最大程度地预防和减少突发辐射事故的损害，保护环境，保障工作人员和公众的生命安全，维护社会稳定，特制定本预案。

　　一、编制依据

　　《中华人民共和国污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》。

　　环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等

　　二、辐射事故分级

　　根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条和《射线装置分类办法》规定，结合我院使用射线装置为Ⅲ类装置，发生事故时，定性为一般辐射事故，即：是指Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

　　三、本预案适应范围

　　凡本院发生射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射所致辐射事故适用本应急预案。

　　四、工作原则

　　以人为本、快速反应、预防为主、常备不懈。

　　五、组织机构及职能

　　1、辐射事故应急处理领导小组

　　组长：***

　　副组长：***

　　成员：放射科工作人员

　　应急值班电话：*********

　　2、应急处理领导小组职责

　　(1)组织制定医院辐射事故应急处理预案。

　　(2)负责组织协调辐射事故应急处理工作。

　　(3)组织辐射事故应急人员的培训;

　　(4)负责与上级主管部门和当地环保部门的联络、报告应急处理工作，配合做好事故调查和审定;

　　(5)负责辐射事故应急处理期间的后勤保障工作;

　　3、小组职责分工

　　组长：全面负责小组工作，现场指挥工作。

　　副组长：具体负责小组工作，收集有关工作信息，各科室之间的协调，管理全院辐射工作人员的健康工作，辐射事故应急处理期间的后勤保障工作。

　　成员：负责事发现场安全保卫工作，负责对辐射操作人员和维修人员的日常管理，人员培训工作。

　　六、预防事故措施

　　1、健全辐射管理的各项规章制度，机器旁悬挂或放置操作规程卡片;

　　2、加强辐射工作人员的机器操作规程和辐射防护应急培训，持证上岗;

　　3、定期检查维修机器，使用处于正常工作状态;

　　4、加装应急开关或电源总开关。

　　七、应急处理措施

　　严格遵守射线装置的操作规程，一但发现控制台上的监视器不能停止、按钮不能复位或其它情况，造成射线装置一直出射线时：

　　1、立即按下应急开关或切断主控电源，保护好事故现场，及时上报;

　　2、医院启动应急预案;

　　3、控制现场，积极主动调查事故原因;

　　4、及时报告当地环保部门和卫生部门，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》;

　　5、协助环保、卫生部门调查事故原因。

　　6、协助卫生专业人员对受照射人员进行受照剂量估算，并进行身体检查和医学观察;

　　7、及时向公众发布消息，消除公众疑虑;

　　八、辐射事故的报告

　　发生辐射事故的科室，必须立即向医院值班时报告。医院值班室应立即向应急处理领导小组报告，应急处理领导小组及时收集整理相关处理情况向区环保局和区卫生局报告，最迟不得超过2小时。

　　九、善后处理

　　1、保存好受照人员的体检资料，做好医学跟踪观察;

　　2、请专业维修人员检查维修，确认正常后方可继续使用;

　　3、总结经验教训，防止类似事故再发生。

　　十、预案管理

　　1、本预案自发布之日起实施;

　　2、本预案二年修订一次。
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