高电压测试设备  安全性评价检查表（242 表）

Safety Assessment Checklist Table (T242) on Hi-pot Testers
	内       容
	评价说明及结果

	不符合下列各条之一则为不合格

1. 高电压测试设备必须安装电气联锁装置。

2. 高电压测试设备必须有屏保的金属或非金属材料制作的网罩或栅栏等屏护措施。

3. 高电压测试设备要配备符合安全要求的放电装置。

4. 高电压测试设备及线路的绝缘必须与所采用的电压相符合，必须与周围环境和运行条件相适应。

5. 高电压测试设备应在高压处及护栏上装设明显的警告装置和安全标志。
	


